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· MÉTODOS DE BASE BIOLÓGICA PROBADOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA INNOVADORA DEL SUPERFONDO

· OBJETIVO:  OBTENER DATOS REPRESENTATIVOS DE ALTA CALIDAD SOBRE DESEMPEÑO Y COSTOS.

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

· SE PROBARON CINCO TECNOLOGÍAS

· COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE ALTA RESOLUCIÓN (EMAR)

· 209 MUESTRAS DE SUELO, SEDIMENTO Y EXTRACTOS

· INCLUYE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y MUESTRAS AMBIENTALES DE DIEZ SITIOS

· PRUEBAS EN DOS UBICACIONES: CAMPO Y LABORATORIO

 PANEL DE DEMOSTRACIÓN

· 20 REPRESENTANTES DE LA EPA

· LOS CINCO DESARROLLADORES DE LA TECNOLOGÍA

· DEQ DE MICHIGAN

· SERVICIOS DE PESCA Y VIDA SILVESTRE DE EU

· BATTELLE

DESARROLLADORES DE TECNOLOGÍA 

· ABRAXIS LLC - ELISA

· CAPE TECHNOLOGIES - IMMUNOASSAY

· HYBRIZYME CORPORATION - Ah

· WAKO PURE CHEMICALS IND. LTD. – ELISA

· XENOBIOTIC DETECTION SYSTEMS - Ah

· INMUNOANÁLISIS ENZIMÁTICO o

· BIOANÁLISIS DE RECEPTORES DE ARIL HIDROCARBURO (Ah)

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

· COMPARACIÓN INICIAL UNO A UNO CON DATOS EMAR 

· LOS DATOS DEL DESARROLLADOR NO SE CORRELACIONARION BIEN CON LOS NIVELES ABSOLUTOS DE CONTAMINACIÓN 

· MEJOR USO DE LOS DATOS PARA EVALUAR CON RAPIDEZ Y AMPLITUD LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN 

ENFOQUE ALTERNATIVO PARA ANALIZAR LOS DATOS 

· CON BASE EN LOS NIVELES DE INTERVALOS DE LAS ACCIONES DE REMEDIACIÓN

A) <50(pg/g  ET)      B) 50-500
  C)  500-5000          D)  >   5000

· <50 pg/g ET      - ACCIÓN POSTERIOR INNECESARIA 

· >5000 pg/g   ET       - LA REMEDIACIÓN DEBE CONTINUAR 

· LA ACCIÓN EN MUESTRAS E INTERVALOS REQUIERE ANÁLISIS ULTERIOR 

· LOS INTERVALOS FUERON LA BASE DE UNA EVALUACIÓN FALSA POSITIVA/NEGATIVA 

WAKO PURE CHEMICAL INDUSTRIES:
EQUIPO PARA DIOXINAS ELISA WAKO

· RESULTADOS CARGADOS TANTO EN POSITIVO COMO NEGATIVO EN RELACIÓN CON EL LABORATORIO DE REFERENCIA 

· LÍMITE DE DETECCIÓN (83-201 pg/g 2,3,7,8-TCDD EQ)

· TASA POSITIVA FALSA DE 10%    -   TASA NEGATIVA FALSA DE 16% EN 20 ppt

· HERRAMIENTA EFICAZ DE ANÁLISIS ALREDEDOR DE 50 ppt ET

· TODAS LAS MUESTRAS SE ANALIZARON EN 9 DÍAS POR $150,294 EN COMPARACIÓN CON $398,029 EN 8 MESES CON EMAR

CAPE TECHNOLOGIES:
EQUIPOS DE INMUNOENSAYO DE ET DE DIOXINAS, FURANOS Y BPC 

· LOS EQUIPOS NO GENERARON LAS MEDICIONES EQUIVALENTES DE EMAR

· NIVEL MÍNIMO DETECTABLE CALCULADO (12-33 pg/g): BPC Y D/F

· GENERÓ DATOS MAYORES QUE LOS DEL LABORTORIO DE REFERENCIA 

· TASA POSITIVA FALSA DE 11-17%;    TASA NEGATIVA FALSA DE 2-5 A 20%

· HERRAMIENTA EFICAZ DE ANÁLISIS A ALREDEDOR DE 20 ppt Y MEJOR EN 50

· TODAS LAS MUESTRAS SE ANALIZARON EN 4 MESES POR $69,957

HYBRIZYME CORP.
EQUIPO AhRC PCR– Ah ENLACE DE RECEPTORES 

· NO GENERÓ MEDICIONES EQUIVALENTES A EMAR

· REGISTRÓ VALORES MAYORES QUE EMAR PARA ET D/F PERO MENORES QUE LOS TOTALES 

· REGISTRA UNIDADES DE ENLACES DE RECEPTORES Ah 

· HYBRIZYME TIENE LAS MÁS ALTAS TASAS FALSAS POSITIVAS Y NEGATIVAS 

26% FALSAS POSITIVAS,   2% FALSAS NEGATIVAS PARA ET D/F A 20 pg/g

· HERRAMIENTA EFICAZ DE ANÁLISIS A 20 ppt PERO MEJOR A 50 ppt

· TODAS LAS MUESTRAS SE ANALIZARON EN 4 MESES POR $119,108

XENOBIOTIC DETECTION SYSTEMS – CALVX

· REGISTROS INDIVIDUALES DE ET D/F Y ET BPC
· POR LO GENERAL REGISTRÓ DATOS MÁS ALTOS QUE EMAR
· TASA POSITIVA FALSA DE 15% Y TASA NEGATIVA FALSA DE 23% PARA ET BPC A 1 ppt ET
· 0-6% POSITIVA/NEGATIVA FALSA ET D/F A 1 ppt
· A 50 ppt POSITIVA/NEGATIVE FALSA < 10%
· HERRAMIENTA EFICAZ DE ANÁLISIS A 1 pg/g ET PARA D/F Y BUENA A 50 ppt PARA BPC
· Costo $89,564 PARA 209 MUESTRAS EN 6 SEMANAS FRENTE A $398,029

ABRAXIS LLC: EQUIPO ELISA BPC COPLANAR

· REGISTRÓ DATOS MÁS ALTOS Y MÁS BAJOS QUE EMAR

· POR LO GENERAL MÁS ALTOS EXCEPTO > 10,000 pg/g MÁS BAJOS 

· TASA FALSA POSITIVA DE 35%, FALSA NEGATIVA DE 7% A 6.25 pg/g ET

· TASA FALSA POSITIVA/NEGATIVA < 8% A 50 ppt

· MDL DE 6-31 ppt BPC ET

· HERRAMIENTA EFICAZ DE ANÁLISIS DE 209 MUESTRAS POR $22,668 CONTRA $184,449

